
Nyomás mérése, szabályozása 
 
 - definíció (1 N er� 1 m2-re hat) 
 - egysége (Pa, bar, légköri nyomás) 
 - mérése: manométerrel, barométerrel. 
 
Manométerek (folyadékmanométerek):  
 
 - U alakú cs� – egyik szár nyitott – másik a mérend� térbe 

torkollik. 
 - Hg esetén: nyomás = Hg szintek különbsége mmHg egységben 
 
Barométer:  
 

- légköri nyomás mérésére használt manométer. Egyik vége zárt 
cs�, légüres térrel.  

- Leolvasása tized mmHg pontossággal nóniusz skála 
segítségével. 
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Nóniusz skála:  
 

l’ = 0,9 · l 
 

1) nóniusz aljának Hg szinthez igazítása 
2) megkeresni a nóniusz azon beosztását, mely a skála 

bármelyik jelével egy magasságba esik… 
3) leolvasás… 

 
Különböz� T-n mért nyomásértékeket (összehasonlíthatóság miatt) 0 
°C-ra kell vonatkoztatni (redukálni).  (Hg s�r�sége és a skála hossza 
változik T vel!) 
 
  Korrekció a h�tágulási együtthatók figyelembevételével 

történik: )·1(0 ϑ−= cpp  
 
  Értelme: olyan mintha ugyanezt a nyomást 0 °C-os Hg-nyal 

és manométerrel végeznénk. 
 
Nyomás számítása:  pk = pf + pb 
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Barométer: 760 mmHg oszlop pb = 0 (Hg tenziója elhanyagolható) 
 



Alacsony nyomás (vákuum) el�állítása  
 
 → szivattyúkkal 
 
 → 2 féle szivattyú fajta (képes-e alacsony nyomást légköri 

nyomásról elérni) 
 
 → jellemz�i → legfontosabb: elérhet� végvákuum. 
 
 → vízsugárszivattyú 
 

M�ködése: injektoron nagy sebességgel kiáramló víz gáz 
részecskéket magával ragadja � 500 Pa végvákuum 

 szívási sebessége 10-20 cm3/s 
 

 
 

 Indítása: - a csap zárva, b csap nyitva 
  - víz nyitva 
  - b csap nyitva 
  - b csap zárva 
Elzárása (megszüntetése): - b csap zárása 
  - a csap nyitása 
  - víz elzárása 
  - lassan b csap nyitása 
 
  Mi történik „a” nyitása nélkül? 
 



 → más szivattyúk:  
 
  - mechanikus szivattyúk (rotációs, dugattyús) 
  - diffúziós (g�zsugár szivattyú, kondenzációs szivattyú) 

  - ion-getter szivattyúk (kémiailag aktív anyagok + gáz → 
kis g�znyomású vegyületek) 

  - kifagyasztásos szivattyúk (adszorpció), szorpció 
 

Nyomás szabályozása 
 manosztát (p csökkentése, növelése) 
 
 Nyomás szabályozása: legegyszer�bb Cartesius manosztát. 
 

 
 
  - A edény tetején egy gumilappal úszik B edényben 

Hg folyadékon 
  - ha C nyitott A alatt  és felett p egyenl� 
  - ha C zárva, D nyitva és szívatva, akkor A alatt 

nagyobb lesz a nyomás mint felette → csökken A-
ban a Hg-oszlop magassága → A felemelkedik → 
elzárja a vákuumot 

  - ha p csökken → A leereszkedik → de p újra 
csökken… 

 


